Oddziat T
Laboratoryjny Sprawozdanie z badan nr OL- 34/] 6/5/Z 6/15

t
PSSE w Zawierciu son
|
OPIS I IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA
Numer probki: 581/z
Miejsce pobrania probki
podane przez Klienta : Szczekociny, ul. Parkowa | - Stacja uzdatniania wody
(wg:karty przekazania probek wody zdnia 07.112016r,)
Rodzaj probki
podany przez Klienta: probka wody z sieci
(wg:karty przekazania probek wody zdnia 07.112016r)
Prébke pobrat: przedstawiciel Klienta: Bogustaw Kowalik
Probke dostarczyt: przedstawiciel Klienta: Eugeniusz Szymeczyk
Plan pobierania probek: zgodnie ze zleceniem nr OL-34/16/7
Data pobrania i przyjecia probki:  07.112016r.
Stan probki przyj ¢tej do badania: odpowiedni
Data wykonania badan: 07.11.2016r.- 09.112016r.
Wyniki badan mikrobiologicznych
Numer probki: 581/z
Rodzaj oznaczenia I Najwyzsza dopuszczalna
Metoda badawcza Jednostka |  Wynik warto$¢ —
l_Lp. liczba mikroorganizméw
L
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml prébki A jtk 0 0

PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12

Escherichia coli w 100 m] probki A jtk 0 0
PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12

Jtk — jednostki tworzace kolonie

Najwyzszy dopuszezalng wartodc podano z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie Jakosei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz U. 22015r. poz.1989 ). Podanie w sprawozdaniuy wartosci dopuszezalnych nie jest ocena
probki badanej lub stwierdzeniem zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
Osoba autoryzujaca:
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